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应用激光诱导击穿光谱检测土壤中的铅 
李 勇 ，陆继东 ，林兆祥。，谢承利 ，李 捷 ， 
(1．华中科技大学 煤燃烧国家重点实验室，湖北 武汉 430074； 
2．中南民族大学 电信学院，湖北 武汉 430074) 
李鹏艳 
摘 要： 应用激光诱导击穿光谱技术对模拟土壤中Pb进行快速定量分析。该模拟土壤由PbC1 ， 
CaCo。，Sio。，KBr化学纯试剂制备而成。通过 实验得到信噪 比随延时的增 大呈先增后减的变化规 
律。利’用，实验光谱 图建立了Pb含量的定标 曲线。定量分析研 究得到 ：该方法用于Pb含量定量分 
析的平均相对误 差为8．33 ，最低检测限为89／~g／g。实验结果验证 了激光诱导击穿光谱技术用于 
土壤 中Pb含量测量的能力。 
关键词 ： 激光诱导击穿光谱 ；土壤含铅量；铅含量定量分析；定标 曲线 
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Quantitative analysis of lead in soil by laser—induced 
breakdown spectroscopy 
LI Yong ，LU Ji—dong ， LIN Zhao—xiang。，XIE Cheng—li ，LI Jie ，LI Peng—yan 
(1．State Key Laboratory of Coal Combustion，Huazhong University of Science 
and Technology，Wuhan 430074，China； 2．College of Electrics and Information 
Engineering，South Central University for Nationalities。W uhan 430074。China) 
Abstract： Fast quantitative analysis of lead in the simulated soil made of chemical reagents 
(PbC12，SiO2，CaCO3 and KBr)was carried out with the laser—induced breakdown spectroscopy． 
The result shows that the signal—to—noise ratio increases and then decreases with the time delay． 
The calibration curves of Pb content were constructed with the spectrogram acquired in 
experiments．It is found by the investigation that the average relative error of the method for the 
fast quantitative analysis of lead in soil is 8．33 and the minimum detection limit is 89 ug／g． 
The experimental result proves LIBS is capable of being used in the detection of lead in soil． 
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和活化分析法有着很好 的检测性能和多元素 同时 
分析的能力，但两者都受到仪器设备及工作条件的 
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限制，不利于工业现场使用。石墨炉原子吸收光谱 
法绝对灵敏度高，所用试样少，是一种有效的痕量 
分析方法 ，但 是一次只能检测一种元素，进行多元 
素 同 时 测 量 尚 有 困 难。ICP—AES(inductively 
coupled plasma—atomic emission spectroscopy)以 
其灵敏、准确、多元素同时测定和低水平干扰等特 
点使其在痕量分析中保持 自己的特色 ，但需要对测 









提供可能 ，国外学者已经从事这方面的研究_5 ，并 






品是用粉末状 的 CaCO。和 SiO 化学纯试 剂按照 
4：6的比例配制土壤的基体。为增强基体土壤粘 
性 ，在其中加入一定 比例 的KBr(增加模拟土壤的 
粘性)，以利于样品成形。模拟土壤中的Pb成分以 
PbC1 化学纯试剂形式 加入，按不 同质量百分 比 
(从0．005 到10 )配置若干样品。每种样品又用 
压片机压成若干个片状样品，每个片状样品质量为 
1 g，直径为13 mm，厚度为3 mm，具体编号和浓度 
见表 1。 
表 1 模拟土壤PbC12的含量 
Table 1 PbCI 2 content in simulated soil 
编号 1# 2# 3# 4茸 5# 6# 7# 8# 9#10# 





主要仪器 的参数：Nd：YAG 脉冲激 光器 
(QuantaRay PRO一290，SP，激光波长1 064 nm，脉 
宽 10 ns，重复频率 10 Hz，本实验用外部触发)；多 
色光谱仪((Mechele 5000，Andor，中阶梯光栅光 
谱 仪 ，波 长 范 围 为 200 nm ～ 975 nm，焦 距 为 
195 mm， ／△ 一4 000)；ICCD(iStar DH734—18u～ 
03，Andor，像素为 1 024×1 024，工作光谱范围为 
185 nm～850 nm)；聚焦透镜 (焦距 300 mm)。 
图 1 实验台架简图 
Fig。1 Diagram of experimental setup 
实验使用的激光能量为 180 mJ，经过波长为 
























不断增 强，并具有 良好 的灵敏度 ，所 以本 文采用 
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405．78 am特征谱线进行定量分析。 
Delay time／~S 
图2 延迟时间、信噪 比、Pb谱线强度 的关 系曲线 
Fig．2 Pb intensity of spectral line and 
SNR versus delay time 
图 3 不 同浓度 Pb的 405．78 nm 谱线对应 的强度 
Fig．3 405．78 nm spectral line of Pb at different 





和环境因素 等有关)；b与元素的含量有关 ，称为 







标曲线 ，横坐标为元 素含量的对数 lgC，纵坐标为 
谱线强度对数lgI，线性度0．99，斜率0．41，即自吸 






Fig．4 Calibration curve for logarithms of element 
content and line intensity 
表 2 测量浓度和实 际浓度 的相对误差 
Table 2 Relative deviation of measured and 
actual density 
实际浓度 0．025 0．050 0．080 0．180 0．320 1．250 2．50 5．O0 10．O0 
测量浓度 0．029 0．056 0．073 0．13 0．33 1．32 2．26 5．68 10．17 
相对误差 15．56 l1．86 9．30 4．52 3．13 5．67 9．65 13．59 1．72 
可以看出定量分析结果的误差偏大，特别是低 
















采集Pb特征谱线 405．78 am附近403．79 am 
～ 4O7．73 am范围内扣除信号的背景值，计算得到 
最小的标准偏差S 一68．12 a．u．(光子数)。 




浓度 区域 (0．005％～0．180％)的数据拟合得到直 
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线 ，如图 5所 示 ，该 线斜率 为 23 030．16，即 S一 
23 O30．16。从而， 限￡一譬 O08 口最 
低检测限约为 89 g／g。 
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图 5 光谱强度与浓度的拟合 曲线 
Fig．5 Fitting curves for concentration and 
i“‘ “ i‘Y。f p ‘ m [6] 
4 结论 





化作用。本实验选取最优延时为 0．7 s，门宽 
1．0 s，对样品中的Pb含量进行了定量分析 ，平均 
相对误差为8．33 ，最低检测限约为 89 g／g。 
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